[bookmark: _GoBack]          
附件1

生物安全柜注册审查指导原则

本指导原则是对生物安全柜产品的一般要求，注册申请人应依据具体产品的特性对注册申报资料的内容进行充实和细化。注册申请人还应依据具体产品的特性确定其中的内容是否适用，若不适用，需具体阐述其理由及相应的科学依据。
本指导原则是对注册申请人和审查人员的指导性文件，但不包括注册审批所涉及的行政事项，亦不作为法规强制执行，如果有能够满足相关法规要求的其他方法，也可以采用，但是需要提供详细的研究资料和验证资料。应在遵循相关法规的前提下使用本指导原则。本指导原则是在现行法规和标准体系以及当前认知水平下制定的，随着法规和标准的不断完善，以及科学技术的不断发展，本指导原则相关内容也将进行适时的调整。本指导原则中相关内容均应执行最新版本的标准。
一、适用范围
本指导原则适用于YY0569所定义的Ⅱ级生物安全柜产品（以下简称生物安全柜）。生物安全柜在《医疗器械分类目录》（国家食品药品监督管理总局公告2017年第104号）中的分类编码为22-16-01，按第三类医疗器械管理。
二、技术审查要点
（一）监管信息
1.产品名称
[bookmark: OLE_LINK13]按照《医疗器械分类目录》《医疗器械通用名称命名规则》及相关国家标准、行业标准，产品名称一般应规范为生物安全柜。
2.产品结构及组成
生物安全柜一般由柜体、风机、集液槽、过滤器、照明灯、控制面板、支撑脚及脚轮组成。应按照产品实际情况明确产品的结构及组成。
3.注册单元划分原则
（1）不同类型（如A2、B2型[footnoteRef:0]）的生物安全柜应划分为不同注册单元。 [0:  相关定义见YY0569第4章。] 

（2）适用范围、设计结构、性能（例如不同的气流模式）差异较大的生物安全柜原则上应划分为不同的注册单元。
（二）综述资料
1.产品描述
（1）器械及操作原理描述
描述产品的工作原理、结构组成、主要功能及其组成部件（关键组件和软件）的功能，以及区别于其他同类产品的特征等内容。
提供整机侧面、正面的实物图，过滤器、风机、传感器等关键部件的实物图，以及体现各部件之间位置关系的图示。结合图示描述产品的物理尺寸、重量、外观、型号和与产品配合使用的附件等信息。明确产品各部分使用的材料。描述产品的工作区。
提供电源模块、各种传感器、风机（送风、排风等）、过滤器（高效、超高效过滤器等）等关键部件的信息，应包括型号、规格、物理规格（如尺寸、材料等）、数量、位置等。
明确产品类型，提供产品的气流模式图，结合气流模式图、实物图和其他图示，对产品全部功能的工作原理和技术实现进行描述。产品的功能包括但不限于：风速控制（包括风速稳定性等）、监测和报警、联锁系统（包括对外排风机等外部设备提供联动控制信号）、过滤器过滤效率等。
[image: 半排]气流模式图、结构图示例如下（图1-图4）:
图1  A2型生物安全柜气流模式图
[image: 全排]图2  B2型生物安全柜气流模式图

图3  A2型生物安全柜结构示意图
[image: 微信图片_20210718154814] 
[image: ]图4  B2型生物安全柜结构示意图

（2）型号规格
应明确申报产品的型号规格及结构组成（或配置）（表1）。对于存在多种型号规格的产品，应当采用对比表及带有说明性文字的图片、图表，对所有拟申报型号规格的结构组成（或配置）、功能、产品特征和运行模式、性能指标等加以描述，明确各型号规格的区别。

表1  产品配置表示例
	序号
	项目
	生物安全柜

	
	
	型号1
	型号2

	1
	外排气流比例
	
	

	2
	外部尺寸
	
	

	3
	工作区尺寸
	
	

	4
	前窗操作口高度
	
	

	5
	下降气流平均流速标称值
	
	

	6
	流入气流平均流速标称值
	
	

	7
	照明灯规格及数量
	
	

	8
	紫外灯规格及数量
	
	

	9
	风机型号、规格及数量
	
	

	10
	风速传感器规格及数量
	
	

	11
	排风过滤器型号、规格及数量
	
	

	12
	送风过滤器型号、规格及数量
	
	

	13
	……
	……
	……



2.适用范围
（1）适用范围
生物安全柜是具有前窗操作口的安全柜，操作者可以通过前窗操作口在安全柜内进行操作，对操作过程中的人员、产品及环境进行保护。
（2）预期使用环境
应明确对设备使用环境的要求。
使用环境的要求至少应包括温度、湿度、大气压、电源条件等。
（三）非临床资料
1.产品风险管理资料
应按照YY/T 0316《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用》标准的要求，针对生物安全柜的安全特征，从能量危险（源）、生物学和化学危险（源）、操作危险（源）、信息危险（源）等方面，对产品风险进行全面分析并阐述相应的防范措施，风险管理资料关注点可参考附录Ⅰ。
2.产品技术要求及检测报告
（1）产品技术要求
应当按照《医疗器械产品技术要求编写指导原则》（国家食品药品监督管理总局2014年第9号通告）编制产品技术要求。产品技术要求示例见附录Ⅱ。
生物安全柜适用的标准有：
GB 4793.1《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：安全通用要求》
GB/T 18268.1 《测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求》
GB/T 14710《医用电气设备环境要求及试验方法》
YY 0569《II级生物安全柜》
（2）检测的基本要求
检测时选取的规格型号应能够代表本注册单元内其他型号的电气安全性能。申请人应提交一份技术说明文件，详细说明所检测产品的典型性。
一般来讲，同一注册单元的不同型号规格的产品具有不同的柜体规格和结构，这些差异在YY0569中各项功能性能的表现上不具有典型性。申请人应验证所有型号规格产品的YY0569符合性。
若生物安全柜除基本部件外还配置了其他附件，如显示操作模块、挂杆等（后文均简称附件），检测应考虑附件配置前、后的情况。柜内配置的附件对气流可能产生影响的，配置附件不同的型号之间没有典型性。应视实际情况选择YY0569中受影响的条款进行检测。
存在多个型号过滤器、风机的，均应进行相关验证。
检测报告应包含生物安全柜上生物危险标志，柜体、工作区尺寸的照片等。
3.产品研究资料
提供产品研究资料，对所有保证产品安全有效性的验证进行总结，形成验证总结报告。
（1）化学和物理性能研究
说明产品的各项技术参数及其制定依据，如有可调节参数或监测参数，应提供参数的调节或监测（包括显示）范围及误差要求。
如适用的国家标准、行业标准中有不适用的条款，应将不适用的条款及其理由予以阐明。
产品性能验证总结报告（表2），至少应包括综述资料所述全部功能性能的验证。验证总结内容包括但不限于验证对象、验证项目、验证方法、结论及分析、验证的有效性说明等。
表2  验证总结示例
	序号
	报告编号
	报告名称
	总结

	1
	xxxx
	xxxx验证报告
	本报告是对x型号的生物安全柜进行验证，验证内容有……，所有验证项目的结论为通过。本报告只验证了一台或x台具体代表性的样机，样机的安全有效性可以代表该型号产品的安全有效性。

	2
	…
	…
	…


对于配置了附件的生物安全柜，应明确附件的安装位置及安装方式，并验证评估其对安全、有效性的影响。验证应考虑在正常使用中可能的最不利的配置情况，包括附件本身，以及由于附件的配置，带来的其他物品的连接、悬挂，验证项目应包括但不限于：物品数量、位置以及相关的人员操作对气流的影响；长期使用后安装部位老化导致的泄漏等。
应按照GB/T14710中气候环境I组和机械环境I组及表3的规定，提供相关研究资料。

表3  环境试验项目
	试验项目
	试验要求
	检测项目

	
	持续
时间
h
	恢复
时间
h
	通电
状态
	试验
条件
	初始
检测
	中间
检测
	最后
检测
	电源电压
V

	
	
	
	
	
	
	
	
	198
	242

	额定工作
低温试验
	1
	—
	试验时
通电
	正常试验条件
	全性能
	—
	a
	√
	—

	低温贮存
试验
	4
	8
	试验后
通电
	正常试验条件
	—
	—
	a
	220

	额定工作
高温试验
	1
	—
	试验时
通电
	正常试验条件
	—
	a
	—
	—
	√

	运行试验
	4
	—
	试验时
通电
	正常试验条件
	—
	—
	a
	—
	√

	高温贮存
试验
	4
	4
	试验后
通电
	正常试验条件
	—
	—
	a
	220

	额定工作
湿热试验
	4
	—
	试验时
通电
	正常试验条件
	—
	—
	a
	220

	湿热贮存
试验
	48
	24
	试验后
通电
	正常试验条件
	—
	—
	a
	220

	运输试验
	—
	试验后
通电
	正常试验条件
	—
	—
	全性能
	220

	备注
	1、“—”表示不作要求。低温储存试验中的低温为-40℃
2、a表示YY0569的5.4.7、5.4.8条款



（2）软件研究
生物安全柜的软件属于软件组件，一般用来控制生物安全柜的运行及报警，一旦软件失效，可能造成环境及实验样品的污染，并给人员带来严重伤害，甚至死亡，因此其软件安全性级别应归为严重（C级）。
应依据《医疗器械软件注册技术审查指导原则》提交医疗器械软件描述文档。如适用，应依据《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》提供网络安全描述文档。
（3）清洁、消毒研究
应当明确推荐的消毒工艺（方法和参数）以及所推荐消毒方法确定的依据，可采用YY0569附录B提供的方法。应对消毒效果以及产品材料（包括工作区、集液槽、整流网板等区域的材料）的耐消毒剂腐蚀性进行验证。
4.稳定性研究
依据《有源医疗器械使用期限注册技术审查指导原则》的要求明确产品使用期限并进行验证。描述产品正确运输的环境条件，提供在宣称的运输条件下，保持包装完整性的依据，提供验证总结报告，可包括抗压（堆码）、振动、运输等试验。
5.其他资料
生物安全柜属于免于进行临床评价的医疗器械，申请人应按照《列入免于进行临床评价医疗器械目录产品对比说明技术指导原则》的要求提交相关资料。
（四）产品说明书和标签要求
产品说明书应覆盖申报范围内所有型号/配置，以及所有申请的组成部分。
说明书、标签和包装标识应符合《医疗器械说明书和标签管理规定》及相关标准的规定。此外，至少还应包含以下内容：
1.YY0569中8.1.3、附录A、附录B等所规定的内容。
2.详细的警告、注意事项等内容，包括但不限于：
（1）如需消毒应由专业人员操作，应定期由专业人员（或经过培训的人员）进行维护检查。
（2）严格按照要求的工作环境操作。
（3）配有紫外灯的生物安全柜，应当提供紫外灯作用的局限性和用户端消毒的不可替代性的相关警示。
（4）根据性能研究的结果，需要提示的信息，如可配置的附件及配置数量、位置，操作说明及注意事项，不按要求操作可能导致的后果等。
（5）安装、维护、使用环境的要求。排风管道应独立于通风管道，实验室应有足够的供气量。
三、参考文献
[1]YY0569-2011，Ⅱ级生物安全柜[S].
[2] GB 4793.1-2007，测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：安全通用要求[S].
[3]GB/T 18268.1-2010,测量、控制和实验室用的电设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求[S].
[4]GB/T 14710-2009,医用电气设备环境要求及试验方法[S].
[5]《医疗器械注册单元划分指导原则》（国家食品药品监督管理总局公告2017年第187号）[Z].
[6]《有源医疗器械使用期限技术审查指导原则》（国家药品监督管理局通告2019年第23号）[Z].
[7]《医疗器械软件注册技术审查指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2015年第50号）[Z].
[8]《医疗器械网络安全注册技术审查指导原则》（国家食品药品监督管理总局通告2017年第13号）[Z].
四、编写单位
本指导原则由国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心编写并负责解释。

附录Ⅰ

[bookmark: _Toc433873358]生物安全柜产品风险管理资料关注点

下表为生物安全柜常见危险（源）举例，供参考，申请人应根据申报产品具体预期用途和与安全性有关特征编写风险管理报告。
	危险（源）分类
	危险（源）二级分类
	危险（源）示例

	能量危险（源）
	电磁能
	网电源

	
	
	漏电流（外壳漏电流、对地漏电流、患者漏电流）

	
	辐射能
	紫外线辐射

	
	机械能
	稳定性

	
	
	振动

	
	
	噪声：风机运行时产生的噪音

	
	热能
	风机发热，温度上升

	
	
	照明发热，接触烫伤

	生物学和化学危险（源）
	生物学
	微生物：不定期消毒有可能导致工作区细菌滋生，污染样品的危险。

	操作危险（源）
	功能
	报警异常

	
	
	传感器故障（包括风速传感器、温度传感器和位置传感器等）

	
	
	风速异常

	
	
	操作界面异常（黑屏、按键失灵等）

	
	
	风机老化

	操作危险（源）
	使用错误
	生物安全柜模式或参数设置不当

	
	
	清洗消毒不及时

	
	
	杂物堆积，灰尘积累过多，未及时清洗

	
	
	过滤器的使用寿命，堵塞或泄露造成的危险

	信息危险（源）
	标记和说明
	使用说明书不完整

	
	
	性能指标描述不充分

	
	
	预期用途规定不充分

	
	
	使用限制条件说明不充分

	
	
	使用前检查规定不充分

	
	
	操作指示过于复杂

	
	警告
	开启紫外灯时，对人辐射的危险

	
	
	接入电源没有良好接地的危险

	
	
	其他关于安全使用生物安全柜的警告

	
	服务和维护规程
	服务和维护周期定义不当


风险管理报告应提供采取风险控制措施前后的风险评价矩阵，如YY/T0316图D.4、图D.5。


附录Ⅱ

产品技术要求模板

医疗器械产品技术要求编号：

生物安全柜

1. 产品型号/规格及其划分说明
1.1 产品型号
1.2产品型号/规格划分说明
表1
	
	型号1
	型号2

	外形尺寸
（宽×深×高）（mm）
	
	

	工作区尺寸
（宽×深×高）（mm）
	
	

	风机型号、规格及数量
	
	

	高效过滤器型号、规格及数量
	
	

	紫外灯规格
	
	


1.3 软件名称和版本命名规则
1.3.1 软件名称
1.3.2 软件发布版本
1.3.3 软件完整版本命名规则
明确软件完整版本的全部字段及字段含义。
2. 性能指标
2.1 基本参数                                                                                    
生物安全柜应符合表2要求。
表2 生物安全柜基本参数表
	型号
	工作区尺寸
（宽×深×高）（mm）
	前窗操作口高度标称值
（mm）
	流入气流
流速标称值
（m/s）
	下降气流
流速标称值
（m/s）

	
	
	
	
	



2.2 生物安全柜应符合YY 0569-2011第5、8 的要求。
2.3 附件
附件的功能、性能要求。
    YY0569-2011中受附件影响的相应条款。
2.4网络安全（若适用）
2.3 电气安全
    生物安全柜的电气安全应符合GB 4793.1-2007的要求。
2.4 电磁兼容	
    应符合GB/T 18268.1-2010的要求。
3. 检验方法
3.1 用标尺测量安全柜的尺寸，安全柜的前窗口开口高度标称值、流入气流流速标称值、下降气流流速标称值按照YY 0569-2011中的方法进行试验，结果应符合2.1的要求。
3.2按照 YY 0569-2011中的方法进行试验，结果应符合2.2的要求。
3.3 附件
3.3 电气安全
按GB4793.1-2007的方法进行试验，产品基本安全特征见附录A，结果应符合2.3的要求。
3.4 电磁兼容
按GB/T 18268.1-2010规定的方法进行试验，结果应符合2.4的要求。
附  录  A
（规范性附录）
产品基本安全特征

1. 正常的环境条件：
--室内使用；
--高度在2000m以下；
--温度在5℃～40℃范围内；
--温度低于31℃时最大相对湿度为80%；温度为40℃时相对湿度线性降低50%；
--电源电压波动不应超过标称电压的±10%；
--瞬态过压为II类设备；
--额定污染等级为2级。
2.设备的类别：固定式。
3.电源：
（1）电源电压或电压范围
（2）频率或频率范围
（3）功率或电流额定值
4.绝缘：
（1）电气绝缘图：给出产品的电气绝缘图，并标明绝缘位置。
（2）以表格形式写明不同绝缘位置的绝缘类型及相关实验参数（见表A1）。
表A1 电气绝缘表
	区域
	绝缘类型
	工作电压
（V）
	试验电压
（V）
	爬电距离
（mm）
	电气间隙
（mm）

	A
	加强绝缘
	a.c.
	a.c.
	
	

	B
	基本绝缘
	a.c.
	a.c.
	
	

	……
	
	
	
	
	





[image: 2]
—— 2 — 

—— 4 ——

image4.png
o

w

=%

. B

Wy |
BT €2
| 3| X| %<
— N ~F





image5.png
MLARS HONGMEDCOM  EMSIPE  ERSIGG  MDCPPCOM
R nn REER RUEITE  ERRSURE

BESY AN
WECHATOF  HLONGMED TRAINING CAREER  KNOWLEDGE
HLONGMED WEBSITE CENTER TRAINING WEBSITE

RRETARSEE

HFRIHT20REE, NRAMREISE. FERATEENE. M)
ARFEWHRR WS HaF201146807,
SRR EREMA T, IRFRKCRO/SMOATHBSIERIE
TS BT S TR R R 2R CDMOIRSS .
=
hiE| B ERRIGFR3ECRO/SMORRSS: 2FK100SEE AR RIRSS
SHRSERAREMARIZARS: SHeNBRERSRRTRE VAR
BT AR PR S IRRSS: 1T ALAREENTD AR\ IBIRRAZIIRSS
EEB: A

537 SIS
RYIBREEMREERAR;  RIREETRNSTERAR;
RS EERAR; R E S HER S AGRAR;
EERECSRRSERAR; RELHETBNRERASERRAS .

MR B S KD, EE. ERS.

£E. BRZ, BE. BARE. &8, @&, . . S,
PR RERMUEEIER, BATRERREUSIERET. B8
ST, BRERE,

SN




image1.png
ity g gOOLIN0D

tee





image2.png




image3.png
7 | $ARREES
5 |#REHEER

1 |aws
L bk

h | BEwA

/
A\

).
\\
I\ A\ . 7
\ \Y AN —= \'\
/ N 48" —\ Y
\\ A ,\‘\ .\ ‘A" \
A i /4
/ S/ . //(I\
- %\





