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目  的：提高产品设计质量，加快产品开发进度，对产品的设计策划、设计输入、设计输出、设计评审、设计确认、设计更改进行有效控制，使产品由设计、更改、投产全过程满足策划的要求。 

责任人：

1    研发部主导产品设计开发和验证等相关事宜； 

2    物控部负责及时采购产品设计开发所需的原材料及设备； 

3    中试生产部负责产品试生产； 

4    质量管理部负责相应产品检验以及质量监督； 
范  围：适合本公司自行开发的新产品，以及对原有产品的优化。 

内  容：

1    设计和开发的策划
1.1  设计开发的项目包括研发部自主策划开发的项目或市场部等其他部门根据市场收集的信息建议开发的项目，由建议（策划）项目开发的相关人员编写《产品开发建议（策划）书》，内容包括：产品开发意义与国家相关政策；同类产品国内外研究进展及市场需求等信息；拟开发产品需达到的基本要求与预期目标。

1.2  研发部经理组织相关人员对产品开发所需资源作可行性分析，比如人力资源配备、现有技术条件与设施、原辅料采购、质检与生产能力等，编写《设计开发可行性分析报告》。

1.3 《产品开发建议（策划）书》和《设计开发可行性分析报告》经总经理批准后，由研发部经理制定《设计开发任务书》，阐明产品的预期使用用途、产品的性能和安全要求等，经总经理批准后，下达给项目负责人，组织人员对研发产品进行风险分析。 
2    设计和开发的输入

2.1  检索和保存与拟开发产品有关的国内外研究文献资料、专利申请资料、产品应用情况等，进行必要的综述分析。
2.2  项目负责人根据《设计开发任务书》要求，编写产品设计开发计划和方案书。 
2.3  确定组织、技术和设计的接口，将需传递的信息形成文件，并在设计评审中进行评审。 

2.4  研发部在作可行性分析的同时, 应对产品进行风险分析，填写《产品安全特性判定表》、《产品危害判定表》，并对存在的风险进行管理，填入《产品风险管理报告》。 

2.5  凡在设计过程中有增补设计输入要求，可根据实际情况，来完善《设计开发任务书》，必要时重新进行可行性分析，填写《设计开发可行性分析报告》。
3    设计和开发的控制 

设计和开发过程的进度完成情况，由研发部经理负责管理。每月由项目负责人填写《设计开发进度跟踪表》，把研制计划或方案和研制报告（实际研制结果）向研发部经理汇报。

4    设计和开发的输出 
4.1  原辅料清单； 

4.2  产品标准；

4.3  主要生产工艺流程图及其主要控制点

4.4  产品说明书；

4.5  包材及其标签。 
5    设计和开发的评审 

5.1  评价设计和开发的结果满足要求的能力。 
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5.2  识别任何问题并提出必要的改进措施。
5.3  产品的设计和开发完成输出后，研发部组织相关专业人员对该产品进行以上几方面的评审，根据评
审的结果补充必要的资料、实验、数据等，直至项目的研发基本达到要求。由项目负责人将评审结果及采取的措施记录于《设计开发评审报告》，经研发部经理、总经理审核和认可。 
6    设计和开发的验证 

6.1  产品小试

    由质量管理部负责组织和监督，研发部负责具体实施，主要对采购及其供应商提供的原辅料进行试样验证和产品主要性能验证等，出具《设计和开发验证报告》（小试阶段），作为设计开发评审的内容之一。

6.2   试生产

6.2.1  试生产前准备  

a）小试合格，评审合格可以进入下一阶段的研究后，项目负责人在收集各部门的修改意见后，负责组织召开新产品介绍会, 主要介绍产品功能、生产工艺控制要点、产品检验方法及要求。新产品介绍会后项目负责人针对各部门意见汇总对新产品暂用资料（原辅料清单、产品标准、使用说明书及包材及标签等）进行可行性修改，并将定稿的新产品暂用资料按需发放至各使用部门，要求相关部门负责人签名接收确认资料，记录于《产品标准等确认表》。 

b）各相关部门在产品介绍会后, 依据研发部提供的新产品暂用资料, 作产品中试生产前准备工作。中试生产部准备作业指导书，质量管理部准备产品检验规程。 

6.2.2  试生产样品： 

项目负责人填写《产品生产申请单》，交研发部经理审核，报总经理批准后，交给中试生产部。中试生产部安排生产，项目负责人在试生产过程中负责技术指导。 

6.2.3  试生产样品的测试： 

质量管理部对 试生产样品进行测试，并出具检验报告。 

6.3   试生产评审： 

6.3.1  试生产完后,产品的批生产记录复印件交项目负责人，项目负责人召集中试生产部、质量管理部等进行试生产评审，共同填写《试生产报告》。 

6.3.2 研发部组织召开评审会议，讨论产品的标准、工艺、性能等方面所存在的问题及其改良方案，通过会议达到相关部门加强沟通的目的，从而达到整体运作协调的目的，故在评审会议上，要将评审的内容、改良的方案等会议记录填写于《评审会议记录》中，并请与会人员签名确认。 

6.3.3 试生产评审会议后，项目负责人按照会议讨论的方案和要点，填写《设计和开发验证报告》（中试阶段），必要时安排设计更改，同时对新产品暂用资料进行可行性修改并确认，由研发部经理和总经理审核，并附上相关部门负责人签名的《产品标准等确认表》。更改过后,根据产品的复杂程度及更改问题的程度，决定是否再次试产。 

7     设计确认：即在实际操作情况下，对产品的使用要求、安全要求进行确认。 
7.1   试生产成品留样进行稳定性试验。 

7.2   产品必须进行实验室性能评价和临床试验/评价等方式进行确认。
7.3   确认结果、分析及采取的措施由项目负责人记录到《设计开发确认报告》中。

8     设计更改： 

8.1   在产品开发过程中，所有评审、验证、确认报告中提及的更改，若对产品性能无重大变化的更改，由项目负责人更改资料，研发部经理审核后，并经总经理批准，即可实施更改。 

8.2   若对产品性能有重大变化的更改，根据实际情况，研发部经理组织相关人员重新进行设计开发。

9     产品注册：

产品设计开发完成后，按照国家对医疗器械产品注册的相关要求，由研发部负责和组织相关部门编写产品注册相关资料，并上报注册机关。
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相关文件

《人力资源控制程序》

《产品风险控制程序》

记录

 产品开发建议（策划）书

      设计开发可行性分析报告
设计开发任务书

设计开发计划与方案书

产品风险分析报告
产品安全特性判定表
危害判定表
产品风险管理报告
设计开发进度跟踪表

产品标准等确认表

评审会议记录

设计开发评审报告

设计开发验证报告

试生产报告

设计开发确认报告
